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*差分は、2 hPa (cm H2O)
もしくはIPAPと

EPAPの設定値差のうちいずれ
か低い方の値となります。

Bi-Flexコンフォート機能
本装置はBi-Flexと呼ばれるコンフォート機能をSモードにおいての
み有効にできます。 Bi-Flexの属性は、吸気の終盤とアクティブな呼
気（呼気の開始時）において微量の圧力低下を行い治療を調整しま
す。 以下の図にて、太線はBi-Flexを表し、破線は正常のBiPAP治療
を示します。 Bi-Flexの1、2、3の各レベルは圧力低下の増加を示し、
これらは吸気の終了時と呼気の開始時に行われます。

時間

注記: 装置の治療モードに関
する詳細は、取扱説明書を参
照してください。

ランプ機能

Bi-Flexと従来のバイレベル治
療との比較


