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ライズタイム
S、S/T、T、およびPCモードでは、ライズタイムとは、装置が呼気圧設
定から吸気圧設定に移行するまでの所要時間を示します。 ライズタ
イムの1、2、3の各レベルは、吸気の最初に行われる増圧の緩やかさ
を示します。 患者が最も快適な状態で装置を使用できるように、ライ
ズタイムを調整してください。 1の設定が最も速く、3が最も遅いライ
ズタイムになります。 ライズタイムは、Bi-Flexが有効なときには調整
できません。 
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Digital Auto-Trak Sensitivity
本装置の重要な特長として、システムの意図しないリークを検知し、
補正する機能と、トリガーとサイクルのアルゴリズムを自動的に調整
して、リークが存在する場合でも最適の性能を維持する機能があり
ます。 この機能は、Digital Auto-Trak Sensitivityと呼ばれます。 以下
の項では、Digital Auto-Trak Sensitivityの機能とリーク補正および
感度について詳細に説明します。

注記: Bi-Flexが有効な時には、
ライズタイムは2に固定され
ます。

ライズタイム


