
３）　15秒間待ちます。
・　アラームを音を確認して下さい。
・　作動不能のLEDを確認して下さい。

４）　次の両方を確認して下さい。
・　アラーム音が１５秒間継続します。
・　作動不能LEDが１５秒間点灯します。

５）　患者アシストコールシステムあるいはリモートアラームが患者アシストポートにつながっている場合、製造
　　 時に装置がアクティブに設定されていることを確認して下さい。
６）　消音/リセットボタンを押してアラーム音を消して下さい。
７）　次のことを確認して下さい。
・　アラーム音が消えた後１回peep音(アラーム音より低い)が鳴ります。

作動不能アラームが正しく作動しない場合、ただちに人工呼吸器の使用を中止し、サービス担当に連絡して下
さい。
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