
動作原理
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LPO フ ローの設定図

患者の O2 濃度は、O2 濃縮器のフ ロー （LPO フ ロー） 及び

適用される分時換気量 (MV) によ って異な り ます。下図に

おおまかな推定値を示し ます。

例 ：

目的の O2 濃度 （酸素濃度 70 Vol%） を 7.8 L/min の分時

換気量 （MV） で得るために、O2 濃縮器で設定する フ ロー

の導き方

図から次の点を読み取り ます。

MV = 7.8 L/min と酸素濃度 = 70 Vol% の交点

結果 : LPO フ ロー = 6 L/min
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