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図 10 － モード選択画面 

 
3.  モード選択画面－ユーザーはモード選択画面で、希望するモードの選択を行います。モ

ードを選択したら、現時点で選択されているモードで利用可能なパラメータが表示さ

れますので、各値を調整してください。次に、黄色く反転しているモードボタンを押し、

モードを確定してください。  
 パラメータの変更を行う場合には、各パラメータのコントロールボタンを押してくださ

い。選択したコントロールボタンと対応するパラメータの両方がハイライト表示され、

増/減ボタンが表示されます。増加ボタンまたは減少ボタンを押して、希望する設定

値に調整してください。パラメータの設定を確定するために、再度コントロールボタン

を押してください。 
4. パラメータ調整画面－ 動作中のモードでパラメータの設定値を変更する際は、各パラメ

ータのコントロールボタンを押してください。次に増/減ボタンにて調整を行い、再度コ

ントロールボタンを押して変更を確定してください。 

  
  

図 11 － パラメータ調整画面 
 


