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設定メニュー 
設定メニュー 基本設定（マスクの種類）
1 を押して基本設定画面を表示します。
2 プッシュダイアル を使って、メニューをスクロールし、詳細設定画面でマスクの種類
を変更します。 

マスクの種類のオプション：ネーザル、ウルトラ、ピロー、フルフェイス、気管切開、
小児。
注記： マスクの種類が気管切開またはフルフェイスに設定される場合は、マスク閉塞ア
ラームが自動的にオンになります。 
本装置に適合するマスクにについては、 www.resmed.com の サービス＆サポートより、
製品ページでMask/Device Compatibility（マスク / 装置適合性）一覧をご覧ください。 
インターネットアクセスがない方は、弊社代理店までお問合せください。

設定メニュー アラーム設定（アラーム音量）
1 を押してアラーム設定画面を表示します。 

2 プッシュダイアル を使って、メニューをスクロールし、アラーム音量を low、
medium、または high に変更します。 


