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メニューの使用

メニューの使用
本装置には、LCD画面の右側にある同等のボタンでアクセスする 3つのメニュー（モニ
タリング、設定、情報）があります。 各メニューには、設定、装置、または治療の情報を
表示する画面があります。
 

注記： iVAPS モードは Stellar 150 でのみ利用可能です。
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