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説明

AutoRelease

換気モード PC-APRV において、AutoRelease が
動作中、呼気フロー曲線から圧解放の時間が決定
されます。呼気フロー 終了設定は、 大呼気フ
ローの下降に応じて、換気がいつ圧レベル高圧相
に戻るのかを特定します。換気パラメーター 大
呼気時間は、圧解放の 大期間を制限します。

AutoRelease が ON になると、高圧レベル高圧相
から低圧レベル低圧相への切り換えが患者の自発
呼吸と同期します。

強制換気の同期により、高圧レベルの有効時間が
短縮されます。Babylog VN500 は、高圧レベルに
おけるその後の換気時間を不足した時間分延長し
ます。
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