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説明

PC-HFO

Pressure Control-High Frequency Oscillation

高頻度振動換気法

高頻度振動換気では、極めて少量の一回換気量
（多くは死腔容量） を除く肺内のガス交換を可能に
します。 呼吸回路内の圧力振幅が大きくなる可能
性がある一方、肺の平均圧には小さな変動しか生
じないため、 肺の膨張と弛緩の繰り返しによる機
械的負担が少なくなります。

使用する呼吸回路によっては、設定した圧力振幅
に到達しないことがあります。

振動の発生元になる平均圧は、HF MAP によって
決まります。 圧力振幅は、HF 振幅換気パラメー
ターを使用して直接設定します。 この場合、HF 振
幅は、振動の 大圧力と 小圧力の差です。 1 秒
あたりの振動の発生率は、HF 振動数で設定しま
す。

振動の周波数 HF 振動数に応じて、 大 3 種類の
I:E 比から選択できます。
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HF I：E 振動数

1:1 5 ～ 20 Hz
1:2 5 ～ 15 Hz
1:3 5 ～ 10 Hz


