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5. メイン画面 － メイン画面には、現在のモード・アラーム状況・バッテリー充電状況・モニ

ターされたパラメータ・気道内圧波形が表示されます。この画面からパラメータの設

定変更を行うことができます。  
 

 
図 12 － メイン画面 

 
6. モニターパラメータ画面 － 「Change Screen（画面変更）」ボタンを押すことにより、モニ

ターパラメータ画面を表示することができます。この画面には、モニター値ならびにパ

ラメータの設定値が表示されます。この画面からもパラメータの設定変更を行うこと

ができます。メイン画面に戻るには、「Change Screen（画面変更）」ボタンをもう一度

押してください。  

 
図 13 － モニターパラメータ画面 


