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説明

HFO 深呼吸 

高頻度振動換気換気中に深呼吸を設定できます
（深呼吸数）。

深呼吸数によって、1 分あたりの深呼吸回数が決
まります。 圧力深呼吸圧で従来型の従圧式換気が
適用されます。 換気の持続時間は深呼吸時間で設
定します。 高頻度振動が深呼吸の前に最低 150 ms
中断し、深呼吸の 250 ms 後に再開されます。 高
頻度振動が呼気に伴って開始されます。

深呼吸の立上がり時間と立上がりは、設定圧立上
り時間（立上リ時間または吸気フロー） によって
決まります。 吸気フローを設定している場合は、深
呼吸時間に 0.1 秒の立ち上がり時間が設定されま
す。

吸気 ホールド機能で深呼吸を開始することもでき
ます。 深呼吸の持続時間は、吸気 ホールドボタン
を押した長さで決まります。
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