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人工呼吸器ハンドブック_V500(ドレーゲル社)
8. 特徴的な性能_Auto Release

APRVにおいて、低圧時間の設定は肺の状態が変化すれば設定をやり直す
必要があります。こういった懸念事項を完全に取り除いた新しい機能Auto 
Releaseです。


